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Polski

Nasze produkty zostaty zaprojektowane tak, aby zaspokoi¢ Panstwa najwyzsze oczekiwania w zakresie
jakosci, funkcjonalnosci i wzornictwa. Urzgdzenie Braun Silk-expert Pro 5, wykorzystujgce technologie
intensywnego pulsujacego zrodta $wiatta (IPL), stuzy do trwatego usuwania zbednego, widocznego
owtosienia na ciele w warunkach domowych. Przed uzyciem prosimy uwaznie przeczytac instrukcje
obstugi urzadzenia oraz wszelkie ostrzezenia, informacje dotyczgce przeciwwskazan i bezpieczenstwa
Instrukcje nalezy zachowac do pozniejszego wgladu.

Urzadzenie ma na celu skuteczne i dtugotrwate ograniczenie wzrostu owfosienia po pewnym okresie
stosowania. Obszary ciata, na ktorych stosowanie urzadzenia sprawdza sie najlepiej:

Kobiety: Nogi, ramiona, pod pachami, okolice bikini i twarz (ponizej kosci policzkowych)
OSTRZEZENIE: Nie stosowac urzgdzenia w okolicach oczu i na czole.
Mezczyzni: Ramiona, klatka piersiowa, plecy, rece, brzuch, nogi

OSTRZEZENIE: Nie stosowaé na twarzy, szyi i w okolicy genitaliow.
Stosowanie na brodzie lub innych miejscach na twarzy mezczyzny moze doprowadzi¢
do trwatych lub nierbwnomiernych rezultatow, ktére moga spowodowac niepozadane
zmiany w wygladzie twarzy.

Urzadzenie IPL nie jest odpowiednie dla wszystkich uzytkownikow. Jest ono najbardziej skuteczne w
przypadku jasnej i lekko ciemnej karnacji skory i ciemnego owfosienia. Przed uzyciem zaleca sie
zapoznanie z tabelg karnacji skory i koloru owtosienia na str. 3, aby sprawdzi¢, czy urzgdzenie sprawdzi sie
w Panstwa przypadku.

Opis produktu

Okienko zabiegowe

Czujniki karnacji skory SensoAdapt™
Wskazniki intensywnosci btysku (diody LED)
Przycisk i wskaznik trybu delikatnego
Przycisk btysku

Raczka

Baza

Przewod sieciowy

Filtr szklany (zintegrowany filtr UV)
Standardowa gtowica

Precyzyjna gtowica (niedotaczana do wszystkich modeli)

- 2 OoO~NOUOTAhWN =

- O

Jak to dziata?

Urzgdzenie Braun Silk-expert Pro 5, poprzez podskorne naswietlanie melaniny w mieszku wtosowym,
hamuje cykl odrastania owtosienia. Systematyczne, okresowe korzystanie z urzgdzenia sprawia, ze
energia $wietlna uniemozliwia osiggniecie przez wtosy powierzchni skory.

Inteligentne wskazniki karnacji SensoAdapt™ (2) nieprzerwanie odczytujg barwe skory przed kazdym
btyskiem i automatycznie dostosowujg intensywnos¢ wigzki $wiatta, aby zapewni¢ najlepszg skutecznos¢
zabiegu i bezpieczenstwo. Takie rozwigzanie zapewnia usuwanie owtosienia ze skory o odpowiedniej
karnacji, za$ uniemozliwia zabieg w przypadku zbyt ciemnej barwy skory.

Przeciwskazania

Urzadzenia nie wolno stosowac

e kiedy skora jest ciemniejsza od typu V w tabeli na str. 3. poniewaz ciemniejsza
skora pochfania wiecej energii Swietlnej. Przeprowadzanie zabiegu na skorze o
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bardzo ciemnej karnacji moze powodowac dyskomfort/bol i niekorzystne skutki
(np. oparzenia, pecherzyki, przebarwienia lub blizny), a takze uszkodzi¢ skore.

® w czasie cigzy, karmienia lub przez osoby ponizej 18 roku zycia, poniewaz
urzgdzenie nie zostato przetestowane na takich uzytkownikach.

® przez osoby, ktore miaty raka skory lub stany przednowotworowe (np. znamiona
lub duzg liczbe pieprzykow).

e jesli w ostatnim czasie skora zostata poddana naturalnemu lub sztucznemu
opalaniu. Po opalaniu na stoncu, skora moze by¢ wyjgtkowo wrazliwa i szczegodlnie
podatna na skutki uboczne zabiegu przy uzyciu technologii IPL (mogg pojawi¢
sie np. oparzenia, pecherzyki, przebarwienia lub blizny na skorze). Nalezy unika¢
wystawiania niezabezpieczonej skory na bezposrednie dziatanie promieni
stonecznych po przeprowadzeniu zabiegu z uzyciem technologii IPL.

Stosowanie urzadzenia moze by¢ zabronione w przypadku niektorych chorob.

Urzqdzema nie wolno stosowac¢ w nastepujacych przypadkach:
e uzytkownik cierpi na przewlektg chorobg.

® uzytkownik cierpi na przewlektg chorobe skory (np. tuszczyca lub bielactwo nabyte)
lub ma zniszczong skore (np. oparzenie stoneczne, skaleczenie, otwarte rany lub
aktywne infekcje) w miejscach przeznaczonych do zabiegu.

¢ uzytkownik ma zylaki w miejscach przeznaczonych do zabiegu.

¢ uzytkownik ma Swiadomo$¢ nadwrazliwo$ci na Swiatto stoneczne lub przyjmuje leki,
ktdre mogg podniesc wrazliwoSc¢ skory (np. Retin A, Accutane i/lub inne retinoidy
0 dziataniu miejscowym).

¢ uzytkownik zrobit peeling w miejscu przeznaczonym do zabiegu.
Jesli jakikolwiek z powyzszych punktow ma zastosowanie, urzgdzenie moze
uszkodzi¢ skore lub pogorszyc¢ stan zdrowia wynikajacy z aktualnej choroby.
Mozliwe skutki uboczne to m. in. oparzenia, pecherzyki i przebarwienia (hiper-
lub hipopigmentacja) lub blizny.

Wrazie braku pewnosci, czy stosowanie tego urzadzenia jest bezpieczne w Panstwa
przypadku, nalezy skonsultowac sie ze swoim lekarzem lub dermatologiem.

W przypadku regularnego i dtugotrwatego przyjmowania jakiego$ leku, nalezy
zwrdcic sie do swojego lekarza o informacje na temat ewentualnego wptywu Swiatta
na wrazliwo$¢ Panstwa skory.

Ostrzezenia

Nie stosowac urzadzenia

¢ na skorze gtowy, brwiach i w poblizu oczu. Stosowanie urzgdzenia w tych
miejscach moze doprowadzi¢ do trwatego uszkodzenia wzroku.

¢ na tatuazach lub permanentnym makijazu w miejscach poddawanych zabiegowi.

¢ w okolicach sutkdw, genitalidw i odbytu. W tych miejscach skora moze mie¢
ciemniejszy odcien i/lub gestsze owtosienie, dlatego stosowanie urzgdzenia na
tych obszarach moze powodowac dyskomfort/bol lub uszkodzic skore.

® na ciemnobrgzowych lub czarnych plamkach na skorze, np. piegach, znamionach
(myszkach), pieprzykach lub brodawkach, ktore znajdujg sie w miejscach
poddawanych zabiegowi.

® na brodzie i innym owfosieniu na twarzy mezczyzn



Nie wolno patrze¢ bezposrednio na szklany filtr (9) ani aktywowac urzadzenia
skierowanego w strone oczu. W trosce o bezpieczenstwo oczu uzytkownika i
0s0b postronnych, urzgdzenie uaktywni sie wytgcznie po przytozeniu do ciata obu
czujnikéw karnacji skory. Jesli na jakimkolwiek etapie uzytkowania urzgdzenie
bedzie aktywowac si¢, pomimo tego, ze obydwa czujniki NIE MAJA kontaktu ze
skorg, nalezy natychmiast ZAPRZESTAC korzystania z urzadzenia i skontaktowac
sie ze sprzedawca.

Nie wolno stosowac urzgdzenia czesciej niz raz w tygodniu w tym samym miejscu
na ciele. Czegstsze stosowanie w jednym miejscu nie przyspieszy pozgdanych
efektow, a jedynie moze zwiekszy¢ prawdopodobienstwo uszkodzenia skory.

Srodki ostroznosci

® Urzadzenie przeznaczone jest dla jednego uzytkownika.

¢ Nie jest przeznaczone do uzytku przez osoby ponizej 18 roku zycia.

¢ Osoby o ograniczonych zdolnosciach fizycznych, sensorycznych lub umystowych
oraz 0soby niemajgce wystarczajgcego doswiadczenia ani wiedzy, moga korzystac
z urzadzenia, o ile sg nadzorowane albo zostaty poinstruowane w zakresie
bezpiecznego uzytkowania urzgdzenia i sg Swiadome istniejgcych zagrozen.

¢ Nie wolno zezwala¢ dzieciom na zabawe urzgdzeniem. Urzadzenie nalezy zawsze
przechowywac w miejscu niedostepnym dla dzieci.

Bezpieczenstwo elektryczne i pozarowe

Nalezy regularnie sprawdzac urzgdzenie i przewod sieciowy pod katem uszkodzen.
W przypadku uszkodzenia lub pekniecia, zaprzestac korzystania z urzgdzenia.
Korzystanie z uszkodzonego urzgdzenia grozi porazeniem prgdem. W razie stwier-
dzenia wad, oddac urzgdzenie do autoryzowanego serwisu w celu sprawdzenia i
naprawy. Przeprowadzenie naprawy przez osoby niewykwalifikowane moze narazi¢
uzytkownika na ogromne niebezpieczenstwo. Po uzyciu urzadzenia, wyjg¢ wtyczke
z kontaktu.

NIEBEZPIECZENSTWO

Nie probowac naprawiac ani otwiera¢ urzgdzenia, poniewaz uzytkownik moze zostac
narazony na dziatanie elektrycznych elementdw i pulsujgcej energii $wietinej, co
moze spowodowac powazne uszkodzenie ciata i/lub trwate uszkodzenie wzroku.

Nie wolno korzystac z urzgdzenia w wodzie ani jej poblizu, w wannie,

pod prysznicem, w umywalce ani innych naczyniach, ktore mogg zawierac @
wode. Nie wolno korzysta¢ z mokrego urzgdzenia. Korzystanie z g
zamoczonego urzgdzenia grozi porazeniem prgdem.

Nie wolno korzystac¢ z uszkodzonego urzadzenia (np. w przypadku peknigte;
obudowy, uszkodzonego przewodu sieciowego itp.). Wewnetrzne elementy
urzgdzenia gromadzg tadunki elektryczne, ktore sg niebezpieczne.
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Nie wolno korzystac z urzgdzenia, jes$li szklany filtr (9) jest pekniety lub go brakuije.
Nalezy regularnie sprawdzac szklany filtr pod kgtem uszkodzen.

Nie wolno dotyka¢ szklanego filtra podczas uzytkowania lub bezposrednio po nim,
poniewaz jest on gorggy.

Nie wolno czyscic urzadzenia Srodkami na bazie ropy naftowej lub tatwopalnymi
(alkohol, acetony), poniewaz grozi to pozarem.

Nie wolno stosowac szorstkich srodkéw czyszczgcych. Mogg one uszkodzi¢
urzgdzenie lub zarysowac szklany filtr.

Nie wolno probowac stosowac urzgdzenia w innym celu niz usuniecie zbednego
owtosienia na ciele.

Nie wolno uzywac urzgdzenia na powierzchni innej niz skora. Nie wolno naciskac
przycisku btysku, jesli okienko zabiegowe (1) nie ma catkowitego kontaktu ze skorg.

Nie wolno blokowac¢ otwordw wentylacyjnych. Urzadzenie moze sie przegrzac i
stanowi¢ ryzyko porazenia prgdem lub wzniecenia pozaru.

Sposob uzywania

Przygotowanie miejsca przeznaczonego do zabiegu

Usun widoczne owtosienie ze skory przed zastosowaniem urzgdzenia. Mozna zastosowac preferowang
metode usuwania wtoséw. Aby utrzymac czystos¢ i dobry stan okienka zabiegowego, nalezy upewnic sie,
ze na powierzchni skory nie pozostajg wystajgce wtosy. Umyj miejsce zabiegu i osusz je.

Aby wiaczyé urzadzenie:

Nalezy skorzystac¢ z przewodu sieciowego (8), aby podtaczy¢ baze do gniazda elektrycznego. Nacisnij
przycisk trybu delikatnego (4), aby aktywowac urzadzenie. Ledowe wskazniki intensywnosci $wiatta (3)
btysna raz, a po chwili wtgczy sie wiatrak. To oznacza, ze urzadzenie znajduje sie w trybie GOTOWOSCI.
Podczas pracy urzadzenie bedzie sig nieco nagrzewac.

Automatyczne dostosowanie swiatta

Kiedy obydwa czujniki karnacji (2) dotkng skory, urzadzenie odczyta jej barwe i wybierze odpowiednig,
intensywnos$c¢ wigzki Swiatta, ktora zostanie wskazana biatymi diodami LED na wskazniku intensywnosci
(3). Zapalenie sie ich jest potwierdzeniem gotowosci urzadzenia do btysku.

m jasna karnacja skory = wysoka intensywnos$c¢ swiatta
_ ciemna karnacja skory = niska intensywnos$¢ Swiatta

z wysokg czestotliwoscig migania

— brak swiatet bra_k kont'aktu ze skorg — Urzgdzenie nie bedzie
emitowac btyskow.

_ czerwone $wiatto mepraw@’rowa kgrnacla skory = Urzgdzenie nie bedzie
emitowac btyskow.

Tryb delikatny

Nacisénij przycisk trybu delikatnego (4), aby zmniejszy¢ intensywno$¢ Swiatta. Istnieje mozliwos¢
przechodzenia miedzy 3 ustawieniami:

Standardowe: 3 $Swiatetka wskaznika

Delikatne: 2 $wiatetka wskaznika

Wyjatkowo delikatne: 1 Swiatetko wskaznika (najmniejsza intensywnos¢ Swiatta z wysokg czestotliwoscig,
migania)
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Ustawienia delikatne i ekstradelikatne przewidziano dla okolic wrazliwych oraz poczgtkujgcych
uzytkownikow. Przy zmniejszonej intensywnosci Swiatta, aby uzyska¢ pozgdany efekt, moze zajs¢
koniecznos¢ przeprowadzenia wigkszej liczby zabiegow.

Wskazniki intensywnos$ci migaja, aby potwierdzi¢ zmiang ustawienia intensywnosci Swiatfa.

Dezaktywacja urzadzenia nastepuje poprzez przytrzymanie przycisku trybu delikatnego (4) przez dtuzej niz
3 sekundy.

Po 10 minutach bez uzycia urzgdzenie jest automatycznie dezaktywowane.

Nacisnij przycisk trybu delikatnego, aby ponownie aktywowac urzadzenie.

Test miejscowy

Przed przeprowadzeniem pierwszego zabiegu zaleca sie przetestowanie urzgdzenia Braun Silk-expert na
niewielkim obszarze, aby sprawdzi¢ reakcje skory na jego dziatanie (ok. 2 x 3 cm; odpowiednik dwoch
btyskoéw tuz obok siebie).

Test nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z opisem w rozdziale «Metody zabiegowe», w czesci «PRZYKLADANIE»
ponizej.

Odczekaj 48 godzin, aby sprawdzi¢ skore w miejscu przeprowadzenia testu. Jesli skora wyglagda normalnie,
mozna rozpoczg¢ pierwszy zabieg. Jesli na skorze pojawig sie zmiany, nalezy zaprzesta¢ korzystania z
urzgdzenia i skonsultowac sig z lekarzem. Miejsce przeprowadzenia testu na skorze mozna poddac
ponownie zabiegowi dopiero po odczekaniu co najmniej tygodnia.

Metody zabiegowe

Obszar przeprowadzania zabiegu powinien by¢ pozbawiony owtosienia, czysty i suchy. Przed nacisnigciem
przycisku btysku, nalezy skierowa¢ wzrok z dala od urzgdzenia, aby ochroni¢ oczy przed jasnym btyskiem
Swiatta. Czasem uzytkownicy mogg uzna¢ $wiatto lampy za zbyt intensywne. Nie wigze sie to jednak z
zadnym ryzykiem. Aby zwiekszy¢ komfort, zalecamy przeprowadzenie zabiegu w dobrze o$wietlonym
pokoju, aby zmniejszy¢ wrazenie jasnosci.

POSLIZG /\ PRZYKLADANIE
szybki i skuteczny zabieg na mate, trudno
zabieg na duzych dostepne miejsca (np.
powierzchniach (np. na na kobiecg twarz,
nogach) okolice bikini, pachy,
kolana, golenie, kostki) /—‘

1. Docisnij okienko zabiegowe (1) do skéry, upewniajac sie, ze obydwa czujniki karnacji (2) maja z nig,
kontakt. Na wskazniku intensywnosci $wiatta (3) zaswiecg sig biate diody LED.

2. Naciénij i przytrzymaj przycisk btysku (5). 2. Nacisnij i natychmiast zwolnij przycisk btysku
Urzadzenie zacznie emitowac wigzki (5). Urzadzenie wyemituje jeden btysk.
pulsujacego $wiatta.

3. Przesuwaj urzadzenie powolnym i ciggtym 3. Unies urzadzenie i przyt6z je do nastepnego,
ruchem przez obszar poddawany zabiegowi, od sgsiedniego miejsca poddawanego zabiegowi.
dotu do gory. Upewnij sie, ze urzgdzenie Poczekaj, az ledowe wskazniki intensywnosci
utrzymuije staty i peten kontakt ze skorg, dzieki zapalg sie biatym kolorem. Nastepnie nacisnij i
czemu bedzie stale emitowac wigzki zwolnij przycisk btysku.
pulsujacego $wiatta.

Po zakonczeniu aplikacji w pierwszym obszarze, Kontynuuj przechodzgc do kolejnych punktow na

zabierz urzadzenie z miejsca zabiegu . Powtorz skorze, az do przeprowadzenia zabiegu we

kroki od 1 do 3, aby rownolegtym ruchem, wszystkich planowanych miejscach.

przeprowadzi¢ zabieg na nastepnym, sasiednim

obszarze.

Upewnij sie, ze zadne miejsca nie zostaty pominigte poprzez umieszczanie okienka zabiegowego
bezposrednio obok obszaru poprzedniego dziatania urzadzenia, nie zostawiajgc przy tym zadnych
pustych miejsc pomiedzy nimi.

W przypadku intensywnego bolu, nalezy natychmiast przerwac zabieg i skonsultowac si¢ z lekarzem przed
ponownym uzyciem urzgdzenia.
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Gtowica(-e) zabiegowa(-e)
Standardowg gtowice (10) mozna stosowac na wszystkich obszarach. Jest idealna do
skutecznych zabiegéw na duzych obszarach, np. na nogach.

Precyzyjna gtowica (11) (niedotgczona do wszystkich modeli) zostata stworzona specjalnie
z my$lg o matych, ksztattnych, trudno dostepnych obszarach, np. kobiecej twarzy,
obszarach bikini, pachach, kolanach, goleniach, kostkach. Sekwencja btyskow jest
mniejsza, gdy natozona jest precyzyjna gtowica.

Jak przeprowadzié¢ zabieg na twarzy (tylko dla kobiet)

* Upewnij sie, ze przed rozpoczeciem zabiegu zostanie przeprowadzony test miejscowy. Usun wszelkie
owfosienie i kosmetyki, emulsje i kremy z miejsca, na ktorym bedzie przeprowadzany zabieg.

® Przed nacisnieciem przycisku btysku skieruj wzrok z dala od urzadzenia lub zamknij oczy, aby ochronic je
przed jasnym btyskiem $wiatta. Unikaj przeprowadzania zabiegu dwa razy w tym samym miejscu,
poniewaz moze to zwiekszy¢ prawdopodobienstwo wystgpienia niepozgdanych reakcji.

e Nalezy unika¢ kontaktu z ustami i nozdrzami podczas przeprowadzania zabiegu na goérnej wardze. Skoéra
pod nozdrzami moze by¢ bardzo wrazliwa.

¢ Nie stosuj permanentnej/potpermanentnej konturéwki do ust.

* WSKAZOWKA: Aby uniemozliwi¢ aktywacje wigzki Swiatta i jej dziatanie na gornej wardze, mozna
zamkng¢ usta i docisna¢ do siebie wargi.

* Wtosy rosngce na podbrédku mogg by¢ gestsze i bardziej szorstkie niz na innych czesciach ciata, czego
skutkiem moze by¢ zaczerwienienie skory po zabiegu. Takie zaczerwienienie jest tymczasowe i powinno
catkowicie znikng¢ po 24 godzinach.

UWAGA:

® Jesli zaczerwienienie lub pieczenie trwa kilka minut, mozna przytozy¢ w to miejsce zwilzong chtodna,
wodg Sciereczke lub ptatek kosmetyczny, aby ztagodzic to nieprzyjemne uczucie.

* W przypadku dostrzezenia zmian w pigmentacji skory, np. rozjasnienie lub sciemnienie, nalezy zaprzestac
uzytkowania urzgdzenia. Aby znalez¢ przyczyne takiej reakcji, nalezy zwrdécic sie o porade do lekarza,
gdyz moze to by¢ skutek jakiej$ przewlektej choroby.

Plan zabiegu

Faza poczgtkowa 4-12 tygodni; (jeden zabieg na tydzien)

Zabiegi kontrolne Zgodnie z potrzebami, np. co 1-2 miesiecy

Typowy cykl wzrostu wtosow rézni sie w zaleznosci od osoby i trwa od 16 miesiecy w zaleznosci od miejsca
na ciele (pod pachami, od kolana w dof, okolice bikini). Poniewaz $wiatto podczas zabiegu dziata jedynie
na wtosy bedgce w fazie wzrostu, bardzo wazne jest przeprowadzenie kilku zabiegéw, aby uzyskac staty
efekt gtadkosci skory. Zalecamy przeprowadzenie fazy poczgtkowej, ktéra powinna trwac¢ od 4 do 12
tygodni (w tej fazie zaleca sie wykonywanie nie wiecej niz jeden zabieg na tydzien) aby osiggna¢ optymalne
rezultaty.

Jesli stwierdzimy brak wzrostu wtoséw wczesniej, nie ma koniecznosci przeprowadzania 12-tygodniowego
cyklu. W takiej sytuacji mozna przejs¢ do zabiegéw kontrolnych.

Po zabiegu
Po zakonczeniu zabiegu wyjmij z gniazdka wtyczke przewodu sieciowego.

Po zabiegu zaleca sie uzycie kremu przeciwstonecznego SPF 15, jesli obszary skéry poddane procedurze
bedg wystawione na dziatanie promieni stonecznych. Zaleca sie unikanie sztucznych zrédet Swiatta, np.
kabin opalajgcych lub solarium.

Przez 24 godziny po zabiegu nalezy unika¢ wszelkich aktywnosci lub kosmetykow, ktére mogg podrazniac
skore, np. korzystania z gorgcych kapieli i sauny, zaktadania obcistych ubran, uzywania kremow
wybielajgcych, produktow perfumeryjnych lub peelingow. Moga one powodowac podraznienia skory typu
swedzenie i zaczerwienienie w miejscach poddanych zabiegowi.



Czyszczenie i przechowywanie

Po kazdym zabiegu sensory kolorytu skory (2) oraz okienko zabiegowe (1) nalezy sprawdza¢ pod katem
uszkodzen oraz przecierac sucha, niestrzepigca sie tkaning. W razie zauwazenia jakichkolwiek sladéw lub
czarnych punktow, nalezy je usung¢ zaraz po zabiegu. Nie wolno dotykac¢ ani czysci¢ szklanego filtra (9)
natychmiast po zabiegu. Nalezy odczekac, aby umozliwi¢ mu ostygniecie. Po uzyciu urzadzenie, aw
szczegolnosci okienko zabiegowe, nalezy oczysci¢ suchg, niestrzepigcg si¢ szmatka,.

Nie wolno optukiwac¢ ani zanurzac urzgdzenia w wodzie ani innym ptynie.

Aby zapewni¢ maksymalng wydajnos¢ urzadzenia, z gtowic (10, 11) oraz wbudowanych zwierciadet nalezy
usung¢ wszelki kurz, wtosy i inne zanieczyszczenia. Nie zanurza¢ w wodzie. Nalezy ostroznie i dokfadnie
czyscic¢ elementy suchg szmatkg. Urzgdzenie nalezy przechowywac w chtodnym i suchym miejscu. Nalezy
upewnic sig, ze okienko zabiegowe i czujniki karnacji sg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Mozliwe skuti uboczne

Niektorzy uzytkownicy beda doswiadczac¢ niewielkiego dyskomfortu (np. podwyzszonej temperatury skory
lub jej zaczerwienienia) po uzyciu urzgdzenia — jest to zupetnie normalna reakcja. Podczas aktywowania
wigzki $wiatta mozna poczuc¢ ciepto i mrowienie, a nastepnie zauwazy¢ zaczerwienienie skory. Tego typu
reakcja zazwyczaj znika po 24 godzinach. Niepozgdane reakcje wystepujg natychmiast po zabiegu lub w
ciggu 24 godzin od jego przeprowadzenia. W rzadkich przypadkach moga pojawi¢ sie dopiero po

72 godzinach. W przypadku nietypowej reakcji skory nalezy zwréci¢ sie o porade do lekarza.

Efekt uboczny

Jak go oceni¢ i zareagowaéc

Uczucie ciepta lub mrowienia podczas zabiegu,
ktore zazwyczaj znika po kilku sekundach do
minuty i stabnie wraz z uzytkowaniem.

Taka reakcja jest normalna dla wszystkich
zabiegow wykorzystujgcych technologie IPL. Nalezy
miec jej Swiadomos$c. Mozna w dalszym ciggu
korzysta¢ z urzgdzenia zgodnie z instrukcja,.

Dyskomfort lub bdl jest intensywny podczas
zabiegu i nie ustepuje po nim.

Nalezy przerwac korzystanie z urzagdzenia i
skonsultowac sie z lekarzem przed ponownym
uzyciem.

Zaczerwienienie skory podczas lub po zabiegu,
ktore znika w ciggu kilku minut do kilku godzin.

Taka reakcja jest normalna dla wszystkich
zabiegow wykorzystujgcych technologie IPL.
Nalezy miec jej Swiadomosc¢. Po ustagpieniu
zaczerwienienia mozna w dalszym ciggu korzystac
z urzgdzenia zgodnie z instrukcja.

Zaczerwienienie skory, ktore nie ustepuje w ciggu
24 - 48 godzin po zabiegu.

Nalezy przerwac¢ korzystanie z urzgdzenia i
skonsultowac sig z lekarzem przed ponownym
uzyciem.

W bardzo rzadkich przypadkach:

Opuchlizna i zaczerwienienie wokdt mieszka
wtosowego, ktore znika w ciggu 2-3 dni.

Po zniknieciu opuchlizny i zaczerwienienia wokot
mieszka wtosowego mozna w dalszym ciggu
korzysta¢ z urzadzenia zgodnie z instrukcja,.

Opuchlizna i zaczerwienienie wokot mieszka
wtosowego, ktora nie znika w ciggu 2-3 dni.

Nalezy przerwac¢ korzystanie z urzgdzenia i
skonsultowac sig z lekarzem przed ponownym
uzyciem.

Tymczasowe zmiany w kolorze skory (rozjasnienie
lub sciemnienie).

W przypadku zmiany koloru skory nalezy zaprzestac¢
korzystania z urzgdzenia i skonsultowac sie z
lekarzem.

Zwigkszony wzrost witosow w miejscach
poddanych zabiegowi (bardziej prawdopodobne u
0s0b z obszaru Morza Sréodziemnego).

Jesli zwiekszony wzrost wtosow nie ustepuje po
przeprowadzeniu kilku zabiegoéw, nalezy zaprzesta¢
korzystania z urzgdzenia i skonsultowac si¢ z
lekarzem.




Rozwigzywanie problemow

Ponizsze wskazowki mogg pomoc w rozwigzaniu problemow, ktore uzytkownik moze napotka¢ w
poczgtkowym okresie uzytkowania urzgdzenia.

Problem

Rozwigzanie

Wskazniki intensywnosci $wiatta nie zapalajg sie po
przytozeniu okienka zabiegowego do skory.

Sprawdz, czy urzgdzenie jest podtgczone do
gniazdka elektrycznego. Nacisnij przy

Upewnij sie, ze obydwa czujniki karnacji skory
maja z nig petny kontakt. W razie potrzeby, przyt6z
urzgdzenie w taki sposob, aby obydwa czujniki
miaty kontakt ze skorg,.

Urzgdzenie nie dziata na matych obszarach skory.

Nalezy korzystac z precyzyjnej gtowicy (jesli jest
dostepna) do zabiegéw na matych, trudno
dostepnych obszarach. Upewnij sig, ze obydwa
sensory kolorytu skory majg z nig kontakt.

Zmniejszona czestotliwos¢ btyskow Swiatta.

Urzadzenie jest w trybie ochrony przed
przegrzaniem. Aby przywréci¢ normalng predkosc,
pozwol urzgdzeniu ostygnac.

Na wskazniku intensywnosci jedynie pierwsza
dioda LED pali sig¢ na czerwono.

Nieprawidtowy odczyt karnacji skory. Skora jest
zbyt jasna lub zbyt ciemna. Urzadzenie nie bedzie
emitowac btyskow.

Srodkowe $wiatetko trybu delikatnego miga.

Urzagdzenie nie jest aktywne. Nacisnij przycisk
trybu delikatnego, aby ponownie aktywowac
urzgdzenie.

Pierwsza dioda LED na wskazniku intensywnosci
pulsuje na czerwono.

Gtowica (10 lub 11) zostata zdjeta. Ponownie nat6z
gtowice.

Wskazniki intensywnosci $wiatta zachowujg sie
nietypowo: jedna dioda LED $wieci na czerwono, a
pozostate — na biato.

Btad urzgdzenia. Urzgdzenie nie bedzie dziatac.
Odtgcz urzgdzenie i podtgcz ponownie. Jesli btgd
nie ustepuje, prosimy o kontakt z punktem
serwisowym Braun.

Wszystkie biate diody LED emitujg pulsujgce
Swiatto.

Urzgdzenie osiggneto kres swojej eksploatacii.
Maksymalna liczba btyskow (400 tys.) zostata
wyemitowana.

Urzagdzenie jest uszkodzone, pekniete lub wyglada
na wadliwe.

Nie nalezy korzysta¢ z urzadzenia, jesli raczka,
baza lub przewdd sieciowy sg uszkodzone.

W razie wszelkich watpliwosci dotyczgcych
bezpieczenstwa lub podejrzenia uszkodzenia
urzgdzenia, nie wolno z niego korzystac.

Utylizacja

Urzadzenie zawiera elementy elektroniczne, ktére moga by¢ poddawane recyklingowi.
By chroni¢ srodowisko, nie nalezy go wyrzuca¢ wraz z normalnymi odpadami, lecz odda¢ do
jednego z punkow zbiorki odpadow elektrycznych, dostepnych w danym kraju, do recyklingu.

E

Powyzsze informacje moga ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

Warunki gwarancji

1.

Procter & Gamble International Operation SA, z siedzibg w Route de St-Georges 47, 1213 Petit Lancy

1 w Szwajcarii, gwarantuje sprawne dziatanie sprzetu w okresie 24 miesiecy od daty jego wydania
Konsumentowi. Ujawnione w tym okresie wady bedg usuwane bezptatnie przez autoryzowany punkt
serwisowy, w terminie 14 dni od daty dostarczenia sprzetu do autoryzowanego punktu serwisowego.

Konsument moze wysta¢ sprzet do naprawy do najblizej znajdujgcego sie autoryzowanego punktu

serwisowego lub skorzystac¢ z posrednictwa sklepu, w ktorym dokonat zakupu sprzetu. W takim
wypadku termin naprawy ulegnie wydtuzeniu o czas niezbedny do dostarczenia i odbioru sprzetu.

Konsument powinien dostarczy¢ sprzet w opakowaniu nalezycie zabezpieczonym przed

uszkodzeniem. Uszkodzenia spowodowane niedostatecznym zabezpieczeniem sprzetu nie podlegajg,
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10.

naprawom gwarancyjnym. Naprawom gwarancyjnym nie podlegajg takze inne uszkodzenia powstate w
nastepstwie okolicznosci, za ktére Gwarant nie ponosi odpowiedzialnos$ci, w szczegolnosci zawinione
przez Poczte Polskag lub firmy kurierskie.

Niniejsza gwarancja jest wazna jedynie z dokumentem zakupu i obowigzuje w kazdym kraju, w ktérym,
to urzgdzenie jest rozprowadzane przez jednostke organizacyjng firmy Procter & Gamble lub
upowaznionego przez nig dystrybutora.

Dokument zakupu musi by¢ opatrzony datg i numerem oraz okresla¢ nazwe i model sprzetu.

Okres gwaranciji przedtuza sig o czas od zgtoszenia wady lub uszkodzenia do naprawy sprzetu i
zwrotnego postawienia go do dyspozycji Konsumenta.

Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynnoséci przewidzianych w instrukcji, do wykonania ktorych,
Konsument zobowigzany jest we wtasnym zakresie i na wtasny koszt.

Ewentualne oczyszczenie sprzetu dokonywane jest na koszt Konsumenta wedtug cennika danego
autoryzowanego punktu serwisowego i nie bedzie traktowane jako naprawa gwarancyjna, chyba, ze
oczyszczenie jest niezbedne do usunigcia wady w ramach $wiadczen objetych niniejszg gwarancjag, i nie
stanowi czynnosci, o ktérych mowaw p. 7.

. Gwarancja nie sg objete:

a) mechaniczne uszkodzenia sprzetu spowodowane w czasie jego uzytkowania lub w czasie

dostarczania sprzetu do naprawy;

uszkodzenia i wady wynikte na skutek:

— uzywania sprzetu do celdw innych niz osobisty uzytek;

— niewfasciwego lub niezgodnego z instrukcjg uzytkowania, konserwacji, przechowywania lub
instalacji;

— uzywania niewtasciwych materiatow eksploatacyjnych;

— napraw dokonywanych przez nieuprawnione osoby; stwierdzenie faktu takiej naprawy lub
samowolnego otwarcia sprzetu powoduje utrate gwaranciji;

— przerobek, zmian konstrukcyjnych lub uzywania do napraw nieoryginalnych czesci zamiennych
firmy Braun;

— czesci szklane, zarowki o$wietlenia;

— ostrza i folie do golarek, wymienne koncoéwki do szczoteczek elektrycznych i irygatorow oraz
materiaty eksploatacyjne.

Niniejsza gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wytgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza

uprawnien Kupujacego wynikajacych z przepiséw o rekojmi za wady rzeczy sprzedanej.

b
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Cesky

NaSe vyrobky spliiuji nejvyssi naroky na kvalitu, funk&nost a design. Epilator Braun Silk-expert Pro 5,
vyuZivajici profesionalni technologii intenzivniho pulzniho svétla (IPL), vam umoZni v pohodli domova trvale
odstranit neZadouci viditelné chloupky. Pred pouZitim tohoto pfistroje si prosim peclivé prostudujte tyto
pokyny, v€etné v8ech kontraindikaci, upozornéni a bezpecnostnich informaci, a uschovejte je pro pozdé&;si
pouziti.

Tento pristroj byl navrZzen tak, aby po ur¢ité dobé pouZzivani zptsobil dlounodobé omezeni ristu chloupku.

Zeny: , , hohy, paZe, podpaZi, oblast bikin a tvar (pod licnimi kostmi)
VAROVANI: NepouZivejte pfistroj v blizkosti oCi a podél Cela.
Muzi: ramena a partie pod nimi (hrudnik, zada, paze, bficho a nohy)

VAROVANI: NepouZivejte na tvar, krk nebo oblast genitalii.
Pouziti na muZskeé vousy nebo chloupky na obli¢eji miiZe vést k trvalym nasledkdam, resp.
k nestejnomérnym vysledkim, které mohou zpusobit nezadouci zmény charakteristickych
rysli obliceje.
Epilator IPL se nehodi pro kazdého. Nejucinnéjsi je u uzivatell se svétlym az stfednim odstinem pokozky a
s tmavou barvou chloupkil. Seznamte se prosim s tabulkou odstinti pokozky a barvou chloupk na strané
3 a zjistéte si, zda je tento strojek pro vas vhodny.

Popis

Epilacni okénko

Snimace tonu pokoZzky SensoAdapt™
Diodové indikatory (LED)

Tlacgitko pro jemny rezim s kontrolkou
Tlacitko spusténi epilace

Rukojet’

Zakladna

Sit'ovy kabel

Sklenény filtr (integrovany UV filtr)
Standardni hlava

Presna hlava (jen u nékterych modelt)

- =2 OoO~NOOTAWN =

- O

Jak to funguje?

Epilator Braun Silk-expert Pro 5 plisobi pod povrchem kuize, kde zasahuje melanin ve folikulach chloupki,
¢imZz pomaha narusit cyklus jejich dorastani. Pfi opakovaném, periodickém pouzivani tak energie
svételnych impulst pomaha predchazet tomu, aby neZadouci chloupky dosahly povrchu pokozky.

Inteligentni snimace odstinu pokoZky SensoAdapt™ (2) kontinualné pred kazdym zableskem snimaji
barevny tén vasi kiiZe a automaticky prizpusobuji intenzitu svétla pro zajisténi maximalni a€innosti a
bezpec&nosti aplikace. Diky tomu Ize epilovat kiizi vSech vhodnych odstind, pristroj v8ak zabrani aplikaci v
pripadé pfrilis tmavé pokozky.

Kontraindikace

Pristroj nepouzivejte v nasledujicich pripadech:

* Ma-li vaSe pokozka tmavsi odstin, neZ odpovida barevnému tonu V, ktery
naleznete v tabulce na strané 3. Vzhledem k tomu, Ze tmava kiZe pohlcuije vice
svételné energie, mlZe vést aplikace na velmi tmavé kiiZi k neptijemnym &i
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bolestivym pocitim a nezadoucim ucinkdm (napt. k paleni, vzniku puchyra,
zmeéneé zbarveni nebo zjizveni) a k poSkozeni vasi pokozky.

¢ Jste-li téhotna nebo kojici Zena, nebo vam jesteé neni 18 let, protoZe tento pfistroj
nebyl testovan na téchto skupinach osob.

e Pokud jste prodélal(a) rakovinu kiiZze nebo se u vas vyskytly prekancerozni léze
(napf. névy nebo velké mnozstvi pigmentovych skvrn).

e Pokud jste se nedavno opaloval(a) na slunci ¢i v solariu. Vase pokozka miZe byt
po slunéni mimoradne citliva a obzvlasté nachylna k tomu, aby se u ni projevily
vedlejSi uCinky epilace technologii IPL (napf. spaleni, puchyre, zména zbarveni
nebo zjizveni kiize). Ani po provedeni epilace technologii IPL nevystavuijte
nechranénou pokozku pfimemu sluneCnimu zareni.

Pouzivani tohoto pfistroje je také nepfipustné za urCitych okolnosti i

onemocnéni.

Pristroj nepouzivejte, pokud se vas tyka néktery z nasledujicich bodu:

¢ Trpite néjakym chronickym onemocnénim.

¢ Trpite chronickou kozni nemoci (napf. lupenkou Ci vitiligem) nebo je vaSe pokozka
poSkozena (napf. nasledkem spaleni od slunce, fiznuti, otevienymi rankami nebo
probihajici injekci) v mistech, kde chcete provést epilaci.

¢ V oblasti, kterou chcete epilovat, mate kreCove Zily.

¢ Je uvas znama citlivost na svétlo (fotosenzitivita) nebo uZivate Iéky, které mohou
zvySovat citlivost kiize (napt. Retin A, Accutane, pfipadné topické retinoidy).

¢ V oblasti, kterou chcete epilovat, byl predtim proveden tzv. peeling (obrusovani
pokozky).

e \/ pfipadé, Ze se vas tyka néktery z vySe uvedenych bodl, by tento pfistroj mohl
poskodit vasi pokozku nebo zhorSit stavajici problémy. Mohly by se u vas projevit
nepriznivé vedlejsi ucinky, jako treba spaleni, puchyre, zména zbarveni (nadmérna
¢i nedostate¢na pigmentace) nebo zjizveni kiize.

Pokud nemate jistotu, zda je pro vas pouZivani tohoto pfistroje bezpe€né, poradte
se prosim se svym praktickym Iékafem nebo dermatologem.

UZivate-li pravidelné nebo dlouhodobé néjaké Iéky, informujte se prosim u svého
|ékare, zda nemohou ovliviiovat citlivost pokozky na svétlo.

Upozornéni

Pristroj nepouzivejte na ...

¢ vlasove pokozce, oboCi ani nikde v okoli nebo blizkosti o€i. Aplikace v téchto mistech
by mohla trvale poSkodit vas zrak.

¢ tetovani nebo permanentnim make-upu v oblasti epilace.

e bradavkach, genitaliich nebo kolem analniho otvoru. V téchto oblastech mize mit
kuZe tmavsi odstin nebo zde muZe byt ochlupeni hustsi a pouZiti pfistroje na téchto
mistech muzZe vést k nepfijemnym ¢i bolestivym pocitlim nebo i k poSkozeni vasi
pokoZzky.

¢ tmaveé hnédych nebo ¢ernych mistech, jako jsou pihy, materska znaminka,
pigmentové skvrny €i bradavice v oblasti aplikace.

e vousech a chloupcich na obli¢eji (u muzi).
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Nedivejte se pfimo do sklenéného filtru (9) ani se nepokousejte zapnout pfistroj
smeérujici k oCim. Aby bylo pouZzivani pristroje bezpecné pro vaSe oCi i zrak pobliz se
nachézejioich 0sob, se tento epilator aktivuje pouze tehdy, kdyz prilozite oba
snimace odstinu pokozky K mistu apllkace Pokud by nékdy doslo k aktivaci
pristroje, u néhoZ by NEBYLY oba snimage ve styku s pokozkou, okamZité PRESTANTE
epilator pouzivat a kontaktujte prisluSného prodejce.

Pristroj nepouZivejte na téZe oblasti vice neZ jednou tydné. Epilaci tak neurychlite, ale
miZete tim naopak zvysit riziko poSkozeni kiiZe.

Bezpecénostni opatreni

¢ Tento pristroj je ur€en pro jednoho uZivatele.

¢ Neni uren k tomu, aby jej pouZivaly osoby mladsi 18 let.

¢ Osoby se snizenou fyzickou pohyblivosti, omezenymi smyslovymi ¢i rozumovymi
schopnostmi a osoby bez zkuSenosti nebo odpovidajicich znalosti mohou tento
pristroj pouzivat pod dohledem nebo po obdrZeni pokyn(i k jeho bezpeénému
pouZivani a seznameni se s moznymi riziky.

¢ | déti je tfeba dohlédnout na to, aby si s pristrojem nehraly. Pristroj vzdy uchovavejte
mimo dosah déti.

Elektricka a pozarni bezpeénost

Pravidelné kontrolujte, zda nejsou na pfistroji nebo kabelech patrné viditelné
znamky poskozeni. Zjistite-li poSkozeni nebo praskliny, pfestarite pfistroj pouZzivat.
Pri pouZivani poSkozeného pfistroje hrozi uraz elektrickym proudem. V pfipadé
zavady nechte pfistroj zkontrolovat a opravit v autorizovaném servisnim stfedisku.
Nekvalifikované opravy mohou pro uZivatele pfedstavovat extrémni nebezpeci.

Po poufZiti vZdy pfistroj odpojte od napajeni.

NEBEZPECI

Nikdy se nepokousSejte pristroj otevfit a opravit, protoZe hrozi odkryti nebezpecnych
elektrickych soucasti a vystaveni energii pulsniho svétla, coz miiZze vést k vaznému
urazu nebo k trvalému poskozeni zraku.

Pristroj nepouZivejte ve vodé nebo v jeji blizkosti ani na mokrych
povrsich, napriklad ve vané, spre, u bazén(i nebo jinych nadrzi, které @
mohou obsahovat vodu. Dojde-li ke zvlhnuti pristroje, nepouzivejte jej. g
Pri pouZivani vihkého pfistroje hrozi traz elektrickym proudem.
NepouZivejte poSkozeny pristroj (napt. s prasklym krytem, poSkozenym kabelem
atd.). Ve vnitfnich dilech vznikaji elektrické naboje, které jsou nebezpecnée.
NepouZivejte pristroj s prasklym ¢i chybgjicim sklenénym filtrem (9). Pravidelné
kontrolujte, zda neni sklenény filtr poSkozen.
Nesahejte na sklenény filtr pfi pouZivani pfistroje nebo bezprostfedné po jeho
pouZziti, protoze bude horky.
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K CiSténi pristroje nepouzivejte prostredky na bazi petroleje ani jiné horlave Cistici
pripravky (alkoholove, acetonove), protoze by hrozilo nebezpeci pozaru.

NepouZivejte abrazivni Cistici prostredky. Mohly by poSkodit pfistroj nebo poSkrabat
sklenény filtr.

NepouZivejte se tento pristroj pouZzivat jinak nez k odstrafiovani nezadoucich
chloupkd.

Nepouzivejte pristroj na jiném povrchu, nezZ je lidska pokozka. Nemackejte tlacitko
spusténi epilace, neni-li epilaCni okénko (1) v pIném kontaktu s pokozkou.

Neblokujte niCim ventilaCni otvory. Pristroj by se mohl prehfrivat, coz by vedlo k
nebezpecCi urazu elektrickym proudem nebo pozaru.

Jak se pristroj pouziva

Priprava oblasti pokoZky k epilaci

Pred pouZzitim pfistroje z kiiZe odstrarite veskeré viditelné chloupky. Metodu odstranéni chloupkt vyberte
podle vaseho uvazeni. Aby bylo epilatni okénko stale Cisté, ujistéte se, Ze vam na pokoZce nezlistaly Zadné
chloupky. Prislusnou oblast oCist&te a jemné osuste.

Zapnuti napajeni pristroje:

Pro zapojeni zakladny do elektrické sité pouZijte sit'ovy kabel (8). P¥istroj zapnéte stisknutim tlacitka pro
jemny rezim (4). Diodové indikatory (3) se jednou rozsviti a kratce se spusti ventilator. To znamena, Ze je
pristroj pfipraven k pouZiti. Za provozu se pfistroj mirné zahfiva.

Automatické prizplisobeni svétla

KdyZ jsou oba snimace odstinu (2) v kontaktu s kizi, pfistroj zjisti barevny ton vasi pokozky a stanovi
odpovidajici intenzitu svétla, kterou indikuji bilé diody LED na diodovych indikatorech (3). Jedna se o
potvrzeni toho, Ze je pristroj pfipraven vydavat zablesky.

m svétly odstin pokozky — vysoka intenzita svétla
_ tmavy odstin pokozky — nizka intenzita svétla s rychle

se opakujicimi zablesky

— nesviti zadné diody Bﬁﬁ;cham ke kontaktu s pokozkou — P¥istroj nebude

@RI sviti servena dioda | nepiipustny odstin pokozky — Pistroj nebude blikat.

Jemny rezim

Intenzitu svétla snizite stisknutim tlacitka pro jemny rezim (4). Mate na vybér 3 riizna nastaveni:
Standardni: 3 kontrolky

Jemné: 2 kontrolky

Extra jemné: 1 kontrolka (nejniZ8i intenzita svétla s rychle se opakujicimi zablesky)

Jemné a extra jemné nastaveni jsou uréena pro citlivé oblasti a prvni pouZziti. Pfi snizené intenzité svétla
muze byt k dosazeni poZzadovanych vysledku potfeba vétsi pocet aplikaci.

Diodovy indikator pfi zméné intenzity svétla zablika.

Pristroj se vypne, pokud budete tlacitko pro jemny rezim (4) drZzet déle nez 3 sekundy.
Po 10 minutach bez poufZiti se pristroj automaticky deaktivuje.

Znovu zapnéte stisknutim tlacitka pro jemny rezim.

Test na malé ploSe pokoZzky

Pred prvni epilaci doporu€ujeme otestovat si reakci pokoZzky na pouZiti pristroje Braun Silk-expert jen na
malé plosce Casti téla, kterou se chystate zbavit chloupk (o velikosti 2 x 3 cm, coz odpovida plose
vystavené dvéma zableskim vedle sebe). Pri provadéni tohoto testu postupujte podle pokynt uvedenych v
kapitole «<Metody oSetieni», v ¢asti <PULZOVANI>.
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Test vyhodnot'te po uplynuti 48 hodin. Vypada-li pokozka normalné&, mazete pristoupit k prvni epilaci. Pri
vyskytu koZni reakce upustte od pouZiti pristroje a porad'te se s I€kafem. Po provedeni testu neprovadéjte
nejméné jeden tyden epilaci testovaci plochy kuiiZe.

Metody oSetreni

Oblast aplikace musi byt zbavena chloupkd, ¢ista a sucha. Pred stisknutim spous$téciho tlacitka odvrat'te
kvuli ochrané pred jasnym svétlem zrak od pristroje. Ve vzacnych ptipadech muiZe uzivatel vnimat zablesk
jako prili§ jasny. S touto skute¢nosti se vSak nepoji Zadné bezpecnostni riziko. Pro vétsi pohodli a omezeni
zdanlivé prilisného jasu doporucujeme provadét oSetfeni v dobre osvétlené mistnosti.

KLOUZANI 7/\ PULZOVANI

pro rychlé a ucinné pro o3etifeni mensich
oSetfeni velkych ploch a tézko dostupnych
(napriklad nohou) oblasti (naptiklad

holeni, kotnik()

Zenského obliCeje, linie
bikin, podpaZi, kolen, /"

1. Prilozte epilacni okénko (1) pevné na pokozku tak, aby byly oba snimace odstinu (2) ve styku s kuZi.
Na diodovém indikatoru (3) se rozsviti bilé diody LED.

2. Stisknéte spoustéci tlagitko (5) a pridrzte jej 2. Stisknéte spoustéci tlacitko (5) a hned jej zase
stisknuté. Pristroj zacne vydavat zablesky. uvolnéte. Pristroj emituje zablesk.

3. Pomalu a plynule pohybujte pristrojem od spodni | 3. Zvedné&te pfistroj a premistéte jej na vedlejsi
k horni ¢asti epilované oblasti. Zajistéte, aby misto uréené k epilaci. PoCkejte, az se na
byl pfistroj v uplném a nepretrzitém kontaktu s diodovych indikatorech rozsviti bilé diody LED.
pokoZkou a mohl tak neustéle vydavat zablesky. Poté stisknéte a uvolné&te spoustéci tlacitko.

Po pretaZeni okénka na konec prvniho epilovaného | Pokracujte v epilovani jednoho mista po druhém,
pasu pokoZky pristroj nadzvednéte nad misto aZ pokryjete celou zamyslenou oblast.

aplikace. Zopakovanim kroku 1 aZ 3 epilujte vedlejsi
oblast pokoZky rovnobézné vedenym tahem .

Nevynechavejte Zzadna mista — epilacni okénko umist'ujte hned vedle mista predchozi aplikace, aniz by
mezi epilovanymi oblastmi zlistala n&jaka neoSetfena mezera.

Ucitite-li intenzivni bolest, ihned ukoncete aplikaci a pred dal§im pouZitim pfistroje se porad'te se svym
lekarem.

Hlava/Hlavy
Standardni hlavu (10) miZete pouZit na vdechny typy povrchu téla, ale nejucinnéji osetfi
velké plochy, napfiklad nohy.

Presna hlava (11) (jen u nékterych modelu) byla specialné navrzena pro oSetfeni malych,
oblych a téZko dostupnych oblasti, napriklad Zenského obli¢eje, linie bikin, podpaZzi,
kolen, holeni, kotnik(i. Rychlost zablesku je s nasazenou presnou hlavou nizsi.

Jak oSetfit oblicej (jen pro zeny)

e NeZ pristoupite k oSetfeni obliCeje, udélejte si test na malé ploSe pokoZzky. Odstrarite veSkeré viditelné
chloupky a kosmetické pripravky, balzamy a krémy z oblasti, kterou chcete epilovat.

e Pred stisknutim spoustéciho tlaCitka zaviete o¢i nebo odvrat'te pohled od pfistroje kvtli ochrané pred
jasnym svétlem. Vyvarujte se dvojnasobné aplikace na stejném misté, pf¥i které by hrozilo zvySené riziko
nepfiznivych reakci.

® P¥i o8etreni oblasti nad hornim rtem se vyvarujte kontaktu pfistroje se rty a nosnimi dirkami. Centraini
oblast pod nosnimi dirkami miiZe byt citliva.

e Nepouzivejte na permanentni nebo semipermanentni konturovaci tuZzky na rty.

o TIP: Pritisknutim rt k sob& miZete predejit tomu, aby se svétlo aktivovalo na hornim rtu.

e Chloupky rostouci pod bradou mohou byt hustsi a silngjsi. To muzZe nékdy po aplikaci vést k lehkému
zarudnuti kiiZe. Toto zarudnuti je docasné a mélo by Gplné zmizet béhem 24 hodin.
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POZNAMKA:

e Pokud se objevi zarudnuti nebo paleni pretrvavajici nékolik minut, zklidnéte podrazdénou oblast
priloZzenim chladivé latky nebo kosmetického tamponu.

e Zaznamenate-li jakékoli barevné zmény na kuzi, napriklad jeji vyblednuti nebo ztmavnuti, prestarite
pristroj pouZzivat. Absolvujte Iékarské vySetreni, aby se zjistila priina, ktera miZe predstavovat vlastni
zdravotni problém.

Plan epilace

Pocatecni faze 1 oSetfeni tydné (4-12 tydnd, ).
Udrzovaci faze Pokracujte v aplikacich dle potteby, tj. jednou mési¢né — jednou za
2 mésice

Obvykly riistovy cyklus chloupkt se u jednotlivych osob li§i a pohybuje se v rozmezi 16 mésicu podle
télesné partie (podpazi, lytka a holeng, oblast bikin). Vzhledem k tomu, Ze na aplikaci svétla reaguji jen
chloupky v rastové fazi, je pro dosazeni trvale hladké pokoZky zapotiebi vice aplikaci. Z téchto davodu
doporucujeme v pocatecni fazi 1 oSetreni tydné po dobu 4 aZ 12 tydnu.

Pokud se zastavi rst chloupku, neni nutné oSetfeni provést do konce 12. tydne. V takovém pripadé
muzete prejit k udrZzovaci fazi.

Po aplikaci
Po skon&eni oSetfeni pristroj vypnéte a jeho sit'ovy kabel vytahnéte z elektrické sité.

Po aplikaci doporucujeme oSetfit epilované oblasti, které by mohly byt vystaveny slunenimu zareni,
pripravkem s ochrannym faktorem 15. Doporu¢ujeme nevystavovat pokoZku plsobeni umélych zdrojl
svétla, napriklad v opalovacich kabinach a solariich.

Bé&hem 24 hodin po epilaci se také vyvarujte vykonavani ¢innosti nebo pouzivani prostredki na plet’, které
by mohly vést k podrazdéni kGize. Do téchto ¢innosti spada i pouZzivani termalnich koupacich sudi nebo
saunovani, noseni tésnych odévl, pouzivani bélicich kréml, parfémovanych produkt nebo peeling
pokozky. Vy8e uvedené muze vést k podrazdéni epilovanych oblasti, projevujici se napriklad svédénim
nebo zarudnutim.

Cisténi a skladovani

Po kazdém pouZziti zkontrolujte, zda nejsou snimace tonu pokozky (2) a epila&ni okénko (1) poskozeny,

a otfete je suchym kouskem latky, ktera nepousti viakna. Pokud zpozorujete €erné skvrny nebo tecky,
ihned po pouZiti je vyCistéte. Bezprostfedné po pouZiti se nedotykejte sklenéného filtru (9) ani jej
necistéte. Nechte jej vychladnout. Po pouZiti otfete pristroj, zvlasté pak epilatni okénko, suchym kouskem
latky, ktera nepousti viakna. Pristroj neomyvejte ani jej neponorujte do vody i jiné tekutiny.

Pro zajisténi maximalniho vykonu udrZujte hlavy (10, 11) s vestavénymi reflektory Cisté, zbavené chloupk
a jinych necistot. Necistéte je ve vodé, ale peclivé je otfete suchym kouskem latky.

Pristroj skladujte na chladném a suchém misté. Zajistéte ochranu epilacniho okénka a snimacl pokoZzky
pred poskozenim.



Mozné vedlejsi ucinky

Pro nékteré osoby bude pouzivani pristroje mirné neprijemné (provazené napt. pocitem horka nebo
zarudnutim). Jedna se o normalni stav. M(iZe se stat, Ze pfi aktivaci zablesku pocitite horkost a
mravenceni, nasledované zarudnutim pokoZzky. Tento typ kozni reakce obvykle vymizi b&hem 24 hodin.
Nepriznivé reakce se obvykle projevi bezprostfedné po aplikaci nebo do 24 hodin. Ve vzacnych pripadech
k nim muZe dojit az b&éhem 72 hodin. Pokud se u vas projevi neobvykla koZni reakce, obrat'te se prosim na

svého lékare.

Vedlejsi ucinek

Posouzeni a feSeni

Pocit horka a mravenceni pti aplikaci, ktery
obvykle odezni béhem nékolika sekund az minut
a s pokradujici aplikaci ustupuje.

Jedna se o oekavany a normalni jev, ktery nastava
pri vSech epilacich technologii IPL. MUZete pokracovat
v pouZzivani pristroje dle prislusnych pokyn.

Velmi nepfijemny pocit €i bolest pfi aplikaci,
pripadné pretrvavajici i po jejim ukonceni.

Prestarite pristroj pouzivat a pred dalSi aplikaci se
porad’te se svym lékarem.

Zarudnuti kiZze, které se objevi pri aplikaci nebo
po jejim ukon&eni, zmizi béhem nékolika minut
az hodin.

Jedna se o oCekavany a normalni jev, ktery nastava
pri vSech epilacich technologii IPL. KdyZ zarudnuti
pokozky zmizi, miZete pokracovat v pouzivani
pristroje dle prislusnych pokynd.

Zarudnuti kGize, které nezmizi do 24 - 48 hodin
po pouZiti pristroje.

Prestarite pristroj pouZivat a pred dalSi aplikaci se
porad'te se svym |€ékarem.

Ve velmi vzacnych pripadech:

Napuchnuti a zarudnuti okolo folikuly chloupku,
které odezni béhem dvou az tfi dni.

KdyZ opuchnuti a zarudnuti kolem folikuly zmizi,
mUzete pokracovat v pouzivani pristroje dle
prislusnych pokynu.

Napuchnuti a zarudnuti okolo folikuly chloupku,
které neodezni béhem dvou az t¥i dni.

Prestarite pristroj pouzivat a pred dalSi aplikaci se
porad’te se svym lékarem.

Docasné zmény zbarveni kliZe (vyblednuti nebo
ztmavnuti).

Pri vyskytu zmén zbarveni kiiZze prestarite pristroj
pouZzivat a porad'te se s Iékafem.

Zvyseny rlst chloupkd v oblastech aplikace
(s pravdépodobnéjsim vyskytem u osob se
stfredomorskym pavodem).

Pokud zvy$eny rlst pretrvava i po nékolika aplikacich,
prestarite pristroj pouZivat a porad'te se s [€kafem.

Odstrarnovani problémi

Nasledujici pravodce odstraiiovanim problém( vam mlze pomoci vyresit po&ateéni potize s pouzivanim

tohoto pfistroje.

Problém

Reseni

Po priloZeni epilacniho okénka na pokozku se
nerozsviti diodové indikatory.

Zkontrolujte, zda je pfristroj pripojen do elektrické
sité. Zapnéte stisknutim tlacitka pro jemny reZzim
(4).

Zajistéte, aby byly oba snimace odstinu kiZe v
plném kontaktu s pokoZkou. Pokud je tfeba,
premistéte pristroj tak, aby se oba snimace
dotykaly pokoZky.

Pristroj nefunguje na malych oblastech.

Na malé a téZko dostupné oblasti pouZijte presnou
hlavu (pokud ji mate k dispozici). Zajistéte, aby byly
oba snimace ténu pokoZzky v kontaktu s pokozkou.

Blikajici sekvence se zpomaluje.

Zarizeni je v rezimu ochrany proti teplu. Chcete-li
se vratit k normalni rychlosti, nechte zafizeni
vychladnout.

Na indikatoru sviti Cervené jen prvni dioda LED.

Neplatné snimani odstinu pokoZky. VaSe pokozka
je bud’ pfilis svétla, nebo pfrilis tmava. Pristroj
nebude blikat.
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Prostfedni kontrolka pro jemny reZim blika.

P¥istroj je vypnuty. Znovu zapnéte stisknutim
tlaCitka pro jemny rezim.

Na indikatorech blika Cervené prvni dioda LED.

Hlava (10 nebo 11) byla sejmuta. Nasad'te ji zpét.

Diodové indikatory sviti v neobvyklé kombinaci
jedné Cervené diody LED spolu s jednotlivymi
bilymi diodami LED.

Chyba pfristroje. Pristroj nebude fungovat.

Odpojte z elektrické sité a znovu zapojte. Pokud se
chyba projevuje i nadale, obrat'te se na servisni
stfedisko spole¢nosti Braun.

Blikaji v&echny bilé diody LED.

Konec Zivotnosti pristroje. Bylo dosazeno
maximalniho poc¢tu zablesku (400 000).

Pristroj je rozbity, napraskly nebo vypada, Ze je
defektni.

NepouZivejte v pfipadé& poskozeni rukojeti,
zakladny nebo sitového kabelu. Mate-li jakékoli
pochybnosti o bezpeénosti pfistroje, nebo mate-li
podezieni, Ze je jakymkoliv zplsobem poskozen,
nesmite jej pouzivat.

Likvidace

pristroj do smésného komunalniho odpadu, ale odevzdejte jej na prislusné sbérné misto.

Vyrobek obsahuje recyklovatelny elektronicky odpad. Chrarite Zivotni prostredi, nevyhazujte ﬁ
—

MZe byt zménéno bez upozornéni.

Zaruka

Poskytujeme dvouletou zaruku na vyrobek s platnosti od data jeho zakoupeni. V zaruéni Inité bezplatné
odstranime v8echny vady pfistroje zapficinéné chybou materialu nebo vyroby, a to bud’ formou opravy,
nebo vymeénou celého pristroje (podle naseho viastniho uvazeni). Uvedena zaruka je platna v kazdé zemi,
ve které tento pfistroj dodava spolec¢nost Braun nebo jeji povéreny distributor.

Zaruka se netyka nasledujicich pripadd: poskozeni zapfi¢inéné nespravnym pouzitim, b&zné opotiebovani
(napriklad platkud holiciho strojku nebo pouzdra zastfihavace), jakoz i vady, které maji zanedbatelny dosah
na hodnotu nebo funkci pfistroje. Pokud opravu uskute€ni neautorizovana osoba a nebudou-li pouZity
plvodni nahradni dily spoleénosti Braun, platnost zaruky bude ukon&ena.

Pokud v zaruéni Ih(ité pozadujete provedeni servisni opravy, odevzdejte cely pfistroj s potvrzenim o nakupu
v autorizovaném servisnim stredisku spole¢nosti Braun nebo jej do stfediska zaslete.
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Slovensky

Nase vyrobky spifiaji najvyssie naroky na kvalitu, funk&nost’ a dizajn. Zariadenie na odstraiiovanie chipkov
Braun Silk-expert Pro 5 s technoldgiou intenzivneho pulzného svetla (Intense Pulsed Light, IPL) vam
umoziuje permanentne a v pohodli domova odstrafiovat’ neZelané viditelné ochlpenie. Kym za&nete
pouZzivat’ toto zariadenie, pozorne si preStudujte tuto priruc¢ku spolu so vSetkymi kontraindikaciami,
vystrahami a bezpe€nostnymi informaciami a odloZte si ju na budice pouzitie.

Toto zariadenie bolo navrhnuté tak, aby po urgitej dobe pouZivania dlhodobo pdsobilo proti rastu chipkov.
Medzi optimalne telesné oblasti vhodné na pouZitie zariadenia patria:

Zeny: Nohy, ramena, podpazusie, oblast’ bikin a tvar (pod licnymi kost’ami)
UPOZORNENIE: Zariadenie nepouZivajte v blizkosti o€i a na Cele.
Muzi: Ramena a niZ8ie (hrudnik, chrbat, brucho, nohy)

UPOZORNENIE: NepouZivajte na tvari, krku ani v oblasti genitali.
Pouzivanie na muZskej brade a na Gpravu fazov na tvari méZe viest’ k permanentnym alebo
nerovnomernym vysledkom, ktoré moZu spdsobit’ neZzelané zmeny charakteru tvare.

Zariadenie IPL nie je vhodné pre kazdého. NajucinnejSie je na pokoZke svetlého az stredne tmavého
odtiefia a pri tmavom sfarbeni ochlpenia. Na zaklade tabulky na strane 3 venovanej odtieriom pokoZzky a
zafarbeniu ochlpenia ustanovte, €i je zariadenie pre vas vhodné.

Popis

OSetrovaci priezor
Senzory odtieria pokoZzky SensoAdapt™
Ukazovatele vykonu LED

Tlacgidlo rezimu Jemny s kontrolkami
Tlacidlo oSetrenia

Rukovat’

Zakladna stanica

Napajaci kabel

Skleneny filter (integrovany UV filter)
Standardna hlavica

Presna hlavica (nie je su¢ast'ou vSetkych modelov)

- =2 OoO~NOOAWN =

- O

Prevadzkovy princip

Zariadenie Braun Silk-expert Pro 5 pdsobi pod povrchom pokoZky cielenim melaninu vo folikulach chipkov,
¢im pomaha narusat’ proces dorastania chlpkov. Pri kontinualnom periodickom pouZivani svetelna energia
pomaha predchadzat’ tomu, aby neZelané ochipenie preniklo na povrch pokozky.

Inteligentné senzory odtieria pokoZzky SensoAdapt™ (2) kontinualne rozpoznavaju odtieri pokoZzky pred
kazdym zableskom a automaticky prispésobuju intenzitu svetla v zaujme optimalnej efektivnosti a
bezpecnosti. Tymto spdsobom je mozné oSetrovat’ nalezité odtiene pokozky a suasne sa tym predchadza
oSetrovaniu pokozky s nadmerne tmavym odtiefiom.

Kontraindikacie

Toto zariadenie nepouzivajte ...
¢ ak je vaSa pokozka tmavsia ako odtien pokoZzky V znazorneny v tabulke odtiefiov
pokoZky na strane 3. Ked'Ze tmava pokozka absorbuje viac svetelnej energie,
oSetrovanie mimoriadne tmavej pokozky moze spbsobit’ nepohodlie/bolest’ a
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neZiaduce UCinky (napr. popaleniny, pluzgiere, zmenu zafarbenia alebo vznik
jaziev) a poranit’ vaSu pokozku.

e ak ste tehotna, kojite alebo mate menej ako 18 rokov, ked’Ze toto zariadenie
nebolo testované na jedincoch s tymito charakteristikami.

¢ ak ste prekonali rakovinu koze alebo predrakovinove Iézie (napr. névy alebo velky
pocCet materskych znamienok).

¢ ak ste svoju pokozku v nedavnej minulosti vystavili prirodzenému €i umelému
opalovaniu. VaSa pokozka moze byt po vystaveni sinku mimoriadne citliva a
obzvlast’ nachylna na neziaduce ucinky procedury IPL (napr. popaleniny,
pluzgiere, zmena zafarbenia alebo vznik jaziev na pokozke). Po procedure IPL
tiez predchadzajte nechranenému posobeniu priameho slneCného Ziarenia.

Zariadenie sa tiez nesmie pouzivat’ pri ur€itych druhoch ochoreni.

Zariadenie nepouzivajte, ak sa na vas vzt’ahuje Pubovol’né z nasledujicich

vyhlaseni:

e Trpite chronickym zdravotnym ochorenim.

¢ Trpite chronickym ochorenim koZe (napr. psoriaza alebo vitiligo) alebo
poskodenim koZe (napr. spalenie sinkom, rezné rany, otvorené rany a aktivne
infekcie) v oblastiach, ktoré chcete oSetrovat’.

¢ \ oblasti, ktoru chcete o3etrovat’, mate kiCoveé Zily.

¢ Viete 0 svojej senzibilite na sinecné svetlo (fotosenzitivita) alebo uZivate lieky, ktoré
zvySuju mieru citlivosti kozZe (napr. Retin A, Akutan alebo iné topické retinoidy).

¢ V oblasti, ktoru chcete oSetrovat’, ste podstupili proceduru pilingu pokozky.

¢ Pokial sa na vas vztahuje fubovolné z vysSie uvedenych vyhlaseni, toto zariadenie
mdZe poranit’ vaSu pokozku alebo zhorsit’ stav ochoreni, ktorymi momentalne
trpite. M&Zu sa vyskytnut’ neziaduce ucinky ako popaleniny, pluzgiere a zmeny
zafarbenia pokoZzky (hyperpigmentacia alebo hypopigmentacia), pripadne sa
mdZu objavit’ jazvy.

Ak si nie ste isty, Ci toto zariadenie moZete bezpelne pouZivat, porad’te sa s lekarom

alebo dermatologom.

Ak pravidelne a dlhodobo uZivate nejake lieky, spytajte sa lekara, €i nemaju

potencialne ucinky na citlivost’ pokozky na svetlo.

Varovania

Nepouzivajte na ...

* pokozke hlavy, oboci ani nikde v okoli o€i. PouZivanie v tychto oblastiach mbze
natrvalo poSkodit’ vas zrak.

e tetovanie alebo permanentny mejkap v oblasti oSetrovania.

¢ pradavky, genitalie a v okoli analneho otvoru. Tieto oblasti mbZu vykazovat’
tmavsie zafarbenie pokoZzky a vySSiu hustotu ochlpenia, a preto pouZivanie
zariadenia v tychto oblastiach méZe spbsobit’ nepohodlie/bolest’ alebo poranenie
pokozky.

¢ tmavohnedé alebo Cierne flaky, ako su pehy, materské znamienka, SoSovice
alebo bradavice v oblasti oSetrovania.

¢ Brada/fluzy u muzov

22



Nepozerajte sa priamo do skleneného filtra (9) ani sa nepokusajte aktivovat’
zariadenie namierené smerom na ocCi. V zaujme ochrany vaSich oCi a 0sdb vo vase;j
blizkosti sa zariadenie aktivuje len v pripade, ak sa oba senzory rozpoznavania
odtiena pokoZzky priloZia k pokozke. Ak sa zariadenie aktivuje v case, ked oba
senzory NIE SU v kontakte s pokozkou, zariadenie ihned’ PRESTANTE pouZivat' a
kontaktujte predajcu.

Na rovnakej telesnej oblasti zariadenie nepouZivajte CastejSie ako jedenkrat do
tyzdia. Neurychlite tym dosahované vysledky a zvySujete tym riziko poranenia pokoZzky.

Preventivne opatrenia

¢ Toto zariadenie je urené na pouzivanie jednym pouZivatelom.

¢ Nesmu ho pouZivat’ osoby mladSie ako 18 rokov.

¢ Osoby so zniZzenou fyzickou pohyblivost'ou, schopnost'ou vnimania alebo
mentalnym zdravim, alebo bez skusenosti, pripadne zodpovedajuceho
povedomia, mdzu tento pristroj pouZivat' pod dohfadom alebo po prijati pokynov
na jeho bezpetné pouZzivanie a po uvedomeni si moznych rizik.

¢ Deti musia byt’ pod dozorom, aby sa nehrali so zariadenim. Zariadenie za kazdych
okolnosti drzte mimo dosahu deti.

Elektricka a protipoziarna bezpeénost’

Pravidelne kontrolujte, €i zariadenie a kable nevykazuji znamky poSkodenia.

V pripade poSkodenia alebo prasknutia zariadenie prestarite pouZivat'. V pripade
pouZivania poSkodeného zariadenia méze dojst’ k zasahu elektrickym prudom.

V pripade poruchy si nechajte zariadenie skontrolovat’ a opravit’ v autorizovanom
servisnom stredisku. Ddsledkom neodbornej opravy mdze nastat’ vazne ohrozenie
pouZivatela. Zariadenie po pouZiti vzdy odpojte od zdroja napajania.

NEBEZPECENSTVO

Zariadenie sa nikdy nepokuSajte opravit’ ani otvarat’, ked’ze sa tym odkryju nebez-
pecné elektrické komponenty a mbZete byt zasiahnuty vybojom svetelnej energie,
Coho dosledkom mdZe nastat’ ublizenie na zdravi alebo trvalé poSkodenie zraku.

NepouZzivajte vo vode ani v blizkosti vody a mokrych povrchov ako

su vane, sprchy, umyvadla a iné nadoby, ktoré mozu obsahovat’ vodu. @
Ak sa zariadenie namoci, nesmie sa pouzivat’. V dosledku pouzivania y
mokrého zariadenia moze dojst’ k zasahu elektrickym pradom.

Zariadenie nepouZzivajte, pokial je poSkodené (napr. prasknuté puzdro, poSkodeny
kabel a pod.). Interné sucCiastky prenasaju elektricky naboj, ktory je nebezpecny.
NepouZivajte, pokial je skleneny filter (9) prasknuty alebo chyba. Pravidelne
kontrolujte, Ci skleneny filter nie je poSkodeny.

PoCas pouZivania a bezprostredne po pouZiti sa nedotykajte skleneného filtra,
pretoZe bude horuci.

Na zariadenie neaplikujte Cistiace prostriedky s obsahom petroleja ani horfavé
Cistiace prostriedky (alkohol, aceton), ked’Ze hrozi riziko poZiaru.
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NepouZzivajte abrazivne Cistiace prostriedky. M6zu poskodit’ zariadenie alebo
poSkriabat’ skleneny filter.

Zariadenie sa nepokusajte pouZzivat’ na iné ucCely ako na odstrafiovanie neZelaného
ochlpenia.

Zariadenie nepouZzivajte na inom povrchu ako na pokoZzke. Ak sa okno pre oSetrenie
(1) nedotyka celou plochou pokoZzky, nestlacajte tlacidlo oSetrenia.

Neblokujte chladiace prieduchy. Zariadenie sa moze prehriat’ a predstavovat’
hrozbu zasahu elektrickym pradom alebo poZiaru.

Navod na pouzivanie

Priprava oSetrovanej oblasti

Kym za&nete pouZivat’ zariadenie, odstrarite vietky viditelné chipky na pokozke. Metddu odstrafiovania
chipkov vyberte podra viastného uvaZenia. Aby sa uchovalo okno pre oSetrenie &isté a neporugené, uistite
sa, Ze sa na povrchu pokoZzky nenachadza Ziadne ochlpenie. Oblast’ oSetrovania ocistite a vysuste.

Zapnutie zariadenia:

Na pripojenie zakladnej stanice k elektrickej zasuvke pouzite napajaci kabel (8). Stlacenim tlacidla rezimu
Jemny (4) aktivujete zariadenie. Indikatory vykonu LED (3) raz zasvietia a na kratky okamih sa uvedie do
¢innosti ventilator. Znamena to, Ze zariadenie je pripravené na prevadzku. Po¢as obsluhy sa zariadenie
bude mierne zahrievat'.

Automatické prispésobenie osvetlenia

Ked’ sl oba senzory odtiefia pokozky (2) v kontakte s pokoZkou, zariadenie nagita odtieri pokoZky a zvoli
nalezitu intenzitu svetla, ktoru indikuju biele kontrolky LED na indikatoroch vykonu (3). Potvrdzuju, ze
zariadenie je pripravené na zablesk.

m svetly odtiern pokoZzky = vysoka intenzita svetla

_ tmavy odtien pokoZky — nizka intenzita osvetlenia s
vysokou rychlost’'ou blikania

DD :ziadne svetla nie je v kontakte s pokozkou — Zariadenie nebude blikat.

ODDDDDEEEE :cervenésvetlo | neplatny odtiel pokozky — Zariadenie nebude blikat’.

ReZim Jemny

Stlacenim tlagidla reZimu Jemny (4) zniZite intenzitu osvetlenia. MdZete prepinat’ medzi nasledovnymi 3
nastaveniami:

Standardny: 3 kontrolky

Jemny: 2 kontrolky

Jemné a extra jemné nastavenia su urené na citlivé oblasti a na prvé pouZitie. Na dosiahnutie
pozadovanych vysledkov pri zniZzenej intenzite svetla moZze byt potrebné vykonat’ niekolko oSetreni.

Ukazovatele vykonu blikanim potvrdia zmenu nastavenia intenzity osvetlenia.
PodrZanie tlacidla rezimu Jemny (4) dihSie ako 3 sekundy deaktivuje zariadenie.
Po 10 minatach bez pouZitia sa pristroj automaticky deaktivuje.

Stlacenim tlac¢idla reZimu Jemny ho opéatovne aktivujete.

Test na malej ploche

Pred prvym oSetrenim vam odporu¢ame odskusat’ na malej ploche pokozky na ¢asti tela, ktoru planujete
oSetrit’, ako vaSa pokoZka reaguje na o8etrenie zariadenim Braun Silk-expert (velkost' priblizne 2 x 3 cm;
ekvivalent velkosti dvoch zableskov vedla seba). Vykonajte test na malej ploche podla popisu v niZsie
uvedenej kapitole «Metddy oSetrenia», oddiel «TEPANIE».
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Pockajte 48 hodin a preskimajte skusobnu oblast’. Ak sa pokoZka javi byt’ normalna, za¢nite s prvym
oSetrenim. Ak dojde k reakcii pokoZky, zariadenie prestarite pouZivat’ a porad’te sa s lekarom. Plochu,
ktoru ste oSetrili na ski$ku, nasledne neoSetrujte aspori tyzder po skonceni testu.

Metody oSetrenia

OSetrovana oblast’ musi byt’ zbavena ochlpenia, Cista a sucha. Kym stlacite tlacidlo oSetrenia, nehlad'te na
zariadenie, aby ste sa vyhli ostrému svetlu. V zriedkavych pripadoch sa pouZivatelovi méZe zdat’, Ze
zablesk je prili jasny. Nie je s tym v8ak spojené Ziadne bezpetnostné riziko. Z praktickych dévodov
odporucame oSetrovat’ v dobre osvetlenej miestnosti, o pomaha zniZzovat’ vnimany jas.

KLZANIE PULZOVANIE

pre rychle a efektivne pre oSetrenie malych,

oSetrenie velkych t'aZko dostupnych

oblasti (napr. ndh) . oblasti (napr. tvar u
Zien, intimne oblasti,
podpazusie, kolena,
pistale, ¢lenky)

1. OSetrovaci priezor (1) pevne priloZte k pokoZke a uistite sa, Ze oba pokoZkové senzory (2) su v
kontakte s pokoZkou. Indikatory vykonu (3) zobrazia biele kontrolky LED.

2. Stlacte a podrzte tlacidlo oSetrenia (5). 2. Stlacte a okamZite uvolnite tlacidlo oSetrenia
Zariadenie za€ne so zableskami. (5). Zariadenie vyZiari zablesk.

3. Zariadenie pomaly a plynule posuvajte od 3. Zdvihnite zariadenie a poloZte ho na miesto
spodnej k hornej Casti oSetrovanej oblasti. vedla oSetrovanej oblasti. PoCkajte, kym sa na
Uistite sa, Ze neustale zostava zachovany uplny indikatoroch vykonu nezobrazia biele kontrolky
kontakt s pokoZkou, aby sa nepretrzite LED. Potom stlacte a uvolnite tla€idlo oSetrenia.
vyZarovali zablesky zo zariadenia.

Po dokonc&eni prvého kizného zaberu zdvihnite Pokracujte v oSetrovani oblast’ po oblasti, kym

zariadenie z oSetrovanej oblasti. Opakovanim nedokondite celu plochu, ktoru si prajete oSetrit’.

krokov 1 az 3 o8etrite vedlajSiu oblast’v
paralelnom smere.

Davajte pozor, aby ste urcité useky nevynechali v désledku umiestnenia oSetrovacieho priezoru presne
vedla predtym oSetrovanej oblasti bez ponechania priestoru medzi oSetrovanymi oblastami.

Ak pocitujete intenzivnu bolest’, oSetrenie okamZite ukoncite a pred opakovanym pouZzitim zariadenia sa
porad'te s lekarom.

Osetrovacia hlavica(e)
Napriek tomu, Ze §tandardna hlavica (10) sa moZete pouzivat’ na v8etky oblasti, je idealna
pre efektivne oSetrenie velkych oblasti, napr. néh.

Presna hlavica (11) (nie je sucast’'ou vSetkych modelov) bola Specialne navrhnuta pre
malé, zakrivené a t'aZzko pristupné oblasti, napr. tvar u Zien, intimne oblasti, podpazusie,
kolena, pistale a €lenky. Ak je pripojena presna hlavica, frekvencia blikania je pomalSia.

Ako oSetrovat’ tvar (len Zeny)

¢ Pred oSetrenim tvare sa uistite, Ze ste vykonali naplast'ovy test. Odstrarite viditefné ochlpenie a
kozmetické pripravky, vodi¢ky a krémy z oSetrovanej oblasti.

e Kym stlaCite tlacidlo oSetrenia, zavrite o¢i a nehlad’te na zariadenie, aby ste sa vyhli ostrému svetlu.
Rovnaku oblast’ neoSetrujte dvakrat, kedze to mdZe spbsobit’ riziko vzniku neZiaducich uginkov.

e Ked’ oSetrujete oblast’ hornej pery, vyhnite sa kontaktu s perami a nosnymi dierkami. Centralna oblast’
pod nozdrami mbze byt’ Casto citliva.

e Na ohrani¢enie pier nepouzivajte trvalt ani polotrvall ceruzku na pery.

e TIP: Vzajomnym zovretim pier sa mbZete uistit’, Ze svetlo nepdsobi na samotné pery.

e Chipky vyrastajice pod bradou mézu byt’ hustejie a tvrdsie. V dosledku toho sa po o$etreni méze
objavit’ mierne s€ervenanie pokozky. Toto s€ervenanie je len do€asné a po 24 hodinach by malo celkom
zmiznut'.
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POZNAMKA:

e Ak sa vyskytne s€ervenanie alebo palenie a trva niekolko minut, aplikujte chladiva tkaninu/podloZku, aby
ste upokojili podrazdenu oblast’.

* Ak sa na pokoZke zmeni pigment, napr. zosvetlenie alebo stmavnutie, zariadenie prestarite pouZzivat'.
Vyhladajte lekarsku pomoc, aby ste odhalili pri€inu, ked’Zze méze ist’ o prejav sprievodného zdravotného
problému.

Plan oSetrenia

Uvodna faza 1 o8etrenie tyZdenne (v obdobi 4 — 12 tyZzdiiov;).
UdrZiavacie oSetrenie pokradujte v oSetrovani podla vlastnych potrieb, napr. kazdé 1 - 2
mesiace

BeZny cyklus rastu chipkov sa u rdznych l'udi lisi a v zavislosti od konkrétnej oblasti tela mdze trvat

16 mesiacov (podpazusie, spodna ¢ast’ nohy, oblast’ bikin). Ked’Ze na lie¢bu svetlom st nachylné

len chipky vo faze rastu, je délezité vykonat niekolko o8etreni, aby sa dosiahla stvislo hladka pokozka.
Z tychto dévodov odporucame v pociatocnej faze 1 oSetrenie tyZzdenne pocas 4 a7z 12 tyzdiiov.

Pokud se zastavi rtst chloupki, neni nutné oSetieni provést do konce 12. tydne. MdZete prejst’ na
udrZiavacie oSetrenia.

PO OSETRENI
Po dokond&eni oSetrenia odpojte napajaci kabel z elektrickej zasuvky.

Pokial by pokoZka v oSetrovanej oblasti mala byt’ vystavena sine€nému Ziareniu, po oSetreni vam
odporucame pouZit' opalovaci krém s ochrannym faktorom SPF 15. Odporu¢ame vam vyhybat’ sa
pbsobeniu umelych zdrojov svetla, ako su opalovacie kabinky a solaria.

24 hodin po oSetreni sa vyhybajte aktivitam a produktom na oSetrenie pokoZky, ktoré mézu drazdit’
pokoZku. Sem patri pouzivanie viriviek a saun, nosenie obtiahnutého oblecenia, pouzivanie bieliacich
krémov, parfumovych produktov alebo pilingovych produktov. VysSie uvedené pripravky méZu na
oSetrovanych oblastiach vyvolat’ podraZzdenie ako svrbenie a zacervenanie.

Cistenie a uskladnenie

Po kazdom o8etreni je potrebné skontrolovat’, ¢i snimace tonu pokozky (2) a okno o$etrenia (1) nie su
poskodené a utriet’ ich dosucha suchou handri€kou, z ktorej sa neuvoltiuju viakna. Ak si vS§imnete
akékolvek flaky alebo Cierne bodky, okamzite ich po oSetreni utrite. Ihned’ po skon€eni pouzivania sa
nedotykajte ani necistite skleneny filter (9), aby vychladol. Zariadenie a najma oSetrovaci priezor po pouziti
utrite suchou tkaninou, ktora nezanechava viakna.

Zariadenie neoplachujte ani neponarajte do vody ani Ziadnej inej kvapaliny.

Aby ste zabezpedili maximalnu vykonnost’, uchovavajte hlavice (10, 11) s ich zabudovanymi reflektormi
mimo Spiny, ochlpenia a necistot. Necistite vodou, ale na dokladne ocistenie pouZite suchu handri¢ku.
Zariadenie uschovajte na chladnom a suchom mieste. Uistite sa, Ze oSetrovaci priezor a pokoZkové
senzory su chranené pred poskodenim.
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Potencialne neziaduce ucinky

Niektori fudia budu pri pouZivani zariadenia pocit'ovat’ mierne nepohodlie (napr. teplo alebo s¢ervenanie
pokoZky) — je to normalne. Pri aktivovani zablesku mdZete pocit'ovat’ teplo a Steklenie, po ktorom nasleduje
zacervenanie pokozky. Tento typ reakcie sa zvy€ajne strati do 24 hodin. NeZiaduce reakcie su zvy€ajne
bezprostredné alebo sa objavia do 24 hodin. V zriedkavych pripadoch sa méZu objavit’ aZ po 72 hodinach.
Ak sa u vas prejavia neStandardné kozné reakcie, obrat'te sa na svojho lekara.

Neziaduce uginky

Postudenie a reakcia

Pocit tepla alebo Steklivy pocit po€as oSetrenia su
prejavy, ktoré zvy€ajne zmiznu po niekolkych
sekundach az minute a pri pokracovani v pouZivani
bude ich intenzita klesat'.

Takéto prejavy su oCakavané a normalne pri
vSetkych procedurach IPL. Zariadenie mbZete
d’alej pouZivat’ podla pokynov.

Nepohodlie alebo bolest’ je intenzivha pocas
oSetrenia a pretrvava aj po oSetreni.

Zariadenie prestarite pouzivat’ a pred opakovanym
pouzitim sa porad'te s lekarom.

ZacCervenanie pokoZky pocas alebo po oSetreni,
ktoré sa strati do niekolkych minut az hodin.

Takéto prejavy su oCakavané a normalne pri
v8etkych procedurach IPL. Ked’ sa zatervenanie
strati, zariadenie moZete d’alej pouZivat’ podla
pokynov.

Zacervenanie pokozky, ktoré sa nestrati do 24 - 48
hodin po oSetreni.

Zariadenie prestafite pouZzivat’ a pred opakovanym
pouZzitim sa porad’te s lekarom.

V mimoriadne zriedkavych pripadoch:

Opuch a s&ervenanie okolo folikuly chipku, ktoré
sa strati do dvoch €i troch dni.

Ked’ opuch a s&ervenanie okolo folikuly chipku
zmizne, zariadenie mbzete d'alej pouzivat’' podla
pokynov.

Opuch a za&ervenanie okolo folikuly chipku, ktoré
sa nestrati po dvoch ¢i troch diioch.

Zariadenie prestarte pouzivat’ a pred opakovanym
pouzitim sa porad'te s lekarom.

Doc&asné zmeny sfarbenia pokozky (zosvetlenie
alebo stmavnutie).

Ak sa zmeni sfarbenie pokozky, zariadenie
prestarite pouzivat' a porad’te sa s lekarom.

Narast rastu chipkov v oblasti oSetrenia (vy$sia
pravdepodobnost’ vyskytu u 0s6b pochadzajucich
z0 stredomorskej oblasti).

Ak takéto zvySenie pretrvava po niekolkych
oSetreniach, zariadenie prestarite pouzivat’ a
porad'te sa s lekarom.

RieSenie problémov

V d’'alSej Casti uvadzame sprievodcu rieSenim problémov, ktory vam poméZze riesit’ pociatocné problémy,

ktoré sa méZu objavit’ pri pouZivani tohto zariadenia.

Problém

RieSenie

Indikatory vykonu sa nerozsvietia po priloZeni
oSetrovacieho priezoru na pokozku.

Uistite sa, Ze zariadenie je pripojené k elektrickej
zasuvke. Aktivujte ho stlacenim tlacidla reZimu
Jemny (4).

Uistite sa, Ze senzory odtiefia pokoZky su v uplnom
kontakte s pokoZzkou. V pripade potreby posurite
zariadenie tak, aby oba senzory odtieria pokozky
prisli do Upiného kontaktu s pokozkou.

Zariadenie nefunguje na drobnych oblastiach.

Na malé, tazko dostupné oblasti pouzite presnu
hlavicu (ak je k dispozicii). Uistite sa, Ze oba
snimace tonu pokoZky su v kontakte s pokoZkou.

Blikajuce sekvencie sa zpomaluju.

Zariadenie je v reZime ochrany proti teplu. Ak sa
chcete vratit’ k normalnej rychlosti, nechajte
zariadenie vychladnut'.

Na liSte vykonu sa nacerveno rozsvieti len prva
kontrolka LED.

Nacitanie neplatného odtierna pokozky. Vasa
pokoZka je bud’ prilis svetla, alebo prili§ tmava.
Zariadenie nebude blikat'.
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Blika stredna kontrolka reZimu Jemny. Zariadenie je deaktivované. Stlacenim tlacidla
rezimu Jemny ho opatovne aktivujete.

Prva kontrolka LED na indikatoroch vykonu sa Hlavica (10 alebo 11) bola odstranena. Opatovne ju

rozsvieti nabielo. pripojte.

Indikatory vykonu znazoriuju neznamy vzor Chyba zariadenia. Zariadenie nie je

jedného cerveného indikatora LED svietiaceho prevadzkyschopné. Odpojte a opatovne pripojte.

spolu s individualnymi bielymi indikatormi LED. Ak chyba pretrvava, obrat’te sa na servisné
stredisko spolo¢nosti Braun a Ziadajte o opravu.

VSetky biele kontrolky LED blikaju. Koniec Zivotnosti produktu. Bol dosiahnuty
maximalny pocet zableskov (400 000).

Zariadenie je pokazené, prasknuté alebo sa javi NepouZivajte v pripade poSkodenej rukovate,

byt chybné. zakladnej stanice alebo napajacieho kabla. Ak

mate pochybnosti v ohlade bezpefnosti alebo
mate podozrenie z akéhokolvek poskodenia,
zariadenie nesmiete pouZivat'.

Likvidacia

Tento produkt obsahuje recyklovatelny elektronicky odpad. Za u€¢elom ochrany Zivotného

prostredia ho nelikvidujte v komunalnom odpade, ale ho z dévodu recyklacie zaneste na prislusné K
zberné miesto. —

Podlieha zmenam bez predchadzajuceho upozornenia.

Zaruka

Poskytujeme dvojro¢nu zaruku na vyrobok s platnost'ou od datumu jeho zakupenia. V zaru¢nej lehote
bezplatne odstranime vSetky poruchy pristroja zapri€inené chybou materialu alebo vyroby, a to bud’
formou opravy, alebo vymenou celého pristroja (podla nasho vlastného uvazenia). Uvedena zaruka je
platna v kazdom State, v ktorom tento pristroj dodava spolo¢nost’ Braun alebo jej povereny distributor.

Zaruka sa netyka nasledujucich pripadov: poSkodenie zapricinené nespravnym pouZitim, normalne
opotrebovanie (napriklad platkov holiaceho strojceka alebo puzdra zastrihavaca), ako aj poruchy, ktoré
maju zanedbatelny ucinok na hodnotu alebo funkciu pristroja. Ak opravu uskuto€ni neautorizovana osoba
a ak sa nepouziju pévodné nahradné suciastky spolo¢nosti Braun, platnost’ zaruky bude ukon&ena.

Ak v zaru€nej lehote pozadujete vykonanie servisnej opravy, odovzdajte cely pristroj s potvrdenim
0 nakupe v autorizovanom servisnom stredisku spolo¢nosti Braun alebo ho do strediska zaslite.
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Magyar

Termékeinket a legmagasabb mindségi, funkcionalis és design elvarasok kielégitésére tervezték.
A professzionalis fénytechnologiat alkalmazoé Braun Silk-expert Pro 5 intenziv villanofényes (IPL)
szortelenitd segitségével tartdsan eltavolithatja a nem kivant, lathato szérszalakat, és mindezt
kényelmesen, otthon végezheti el. A készulék haszndlata eltt figyelmesen olvassa el a hasznalati
utmutatot, a figyelmeztetéseket és biztonsagi informaciodkat, és érizze meg ezeket.

A készulék tervezésekor az volt a cél, hogy bizonyos idejl kezelést kdvetden hosszu tavon csdkkentse a
szérnovekedést. Idealis testtajak tobbek kozott:

Nok: labak, karok, hénalj, bikiniterlilet és arc (az arccsont alatti terilet)

FIGYELEM: Ne hasznalja a késziiléket a szem kordili terlileteken és a homlokon.

Férfiak: Vallak és alatta (mellkas, hat, karok, has, labak)

FIGYELEM: Ne hasznalja arcon, nyakon és a nemi szervek teriiletén.
Ha férfiak szakallon vagy arcsz6rzeten hasznaljak a készliléket, az tartds vagy egyenetlen
eredményhez vezethet, és az arcsz6rzet nem kivant valtozasat idézheti elé.

Az IPL nem megfeleld mindenki szamara. A készlilék vilagos és kdzepes boértonus, illetve sotét szorzet
esetén a leghatékonyabb. A 3. oldalon talalhato, a bortonusokat és testszorzet szinét tartalmazo
tablazatban megnézheti, hogy a késziilék megfeleld-e Onnek.

A késziilék leirasa

Kezeldablak

SensoAdapt™ boértonus-érzékeldk
LED jelz6fény

Gyengéd tizemmod gomb jelzéfénnyel
Kezelégomb

Markolat

Alapegység

Halozati kabel

Szlréuveg (integralt UV sz(ird)

Normal fej

Precizios fej (nem tartozik minden modellhez)

- 2 OO~NOUTAWN =

- O

Hogyan miikodik?

A Braun Silk-expert a bor felszine alatt fejti ki hatasat a szértliszé6ben talalhaté melanint megcélozva, és
ezzel megtori a szor visszantvésének ciklusat. Folyamatos és rendszeres hasznalat esetén a fény energiaja
segit megakadalyozni, hogy a nem kivant szor elérje a bor felszinét.

Az intelligens SensoAdapt™ bortonus-érzékeldk (2) folyamatosan, minden egyes villanas el6tt ellendrzik a
boértdnust, és automatikusan bedllitjak a fény intenzitasat a legnagyobb hatékonysag és biztonsag érdekében.
Ez lehet®vé teszi a megfeleld bértdonusok kezelését, de megakadalyozza a kezelést, ha a bérténus tul sotét.

Ellenjavallatok

Ne hasznalja késziiléket ...
¢ ha a bértonusa sotétebb, mint a 3. oldalon talalhaté tablazatban jeldlt V.
bortonus. Mivel a sotét bor tobb fényenergiat nyel el, a nagyon sotét bor
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kezelése kellemetlen érzést vagy fajdalmat okozhat, artalmas hatasa lehet
(pl. égést, pattanast, elszinez0dést vagy heget okozhat), és kart tehet a borben.

¢ ha On terhes, szoptat vagy még nincs 18 éves, mert ezt a készliléket nem
tesztelték ilyen személyeken.

¢ ha korabban volt bérrakja vagy rakot megel(z6 elvaltozasai (pl. nagyon sok
anyaje_gy).

¢ ha a kOzelmultban borét mesterséges vagy természetes uton barnitotta.
Napozas utan a bore rendkivil érzékeny lehet, és kilondsen fogékony lehet az
IPL-kezelés mellékhatasaira (pl. €gés, pattanas, elszinezbdeés vagy hegesedes).
Az IPL-kezelést kovetOen ne tegye ki boret kozvetlen napsugarzasnak védelem
nelkdil.

A késziilék néhany tovabbi esetben sem hasznalhato.

Ne hasznalja a késziiléket a kovetkez6 esetekben:

* Haidult betegségben szenved.

¢ Haidult borbetegsége van (pl. pikkelysomor vagy vitiligo), vagy serult a bore (pl.
€gés, vagas, nyitott seb vagy aktiv fert6zés van) a kezelni kivant tertleten.

® Ha visszértagulata van a kezelni kivant tertleten.

¢ Ha tudja, hogy érzékeny a napfényre (fényérzékeny), vagy olyan gyogyszert
szed, amely fokozott bérérzékenységet okoz